用户需求书
一、项目概况
项目名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区鼻咽科及放疗科医气设备带改造工程
采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
1、标的名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区鼻咽科及放疗科医气设备带改造工程
2、标的数量：一项
3、简要技术需求或服务要求：
（1）工程名称：中山大学附属肿瘤医院越秀院区鼻咽科及放疗科医气设备带改造工程
（2）工程内容：中山大学附属肿瘤医院越秀院区鼻咽科及放疗科医气设备带改造工程，工程内容包括但不限于：
鼻咽一区科室总共需要增加了8张床位，其中在1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012病房各增加一张床位，皆由原设备带3张床位设备增加到4张床位设备，旧设备带全部拆开来重新排布设备摆放位置，旧设备带面板不能使用，需要增加一块新面板，新面板需要重新开孔排布。每个房间新增床位的配置表面材料为：一个对讲分机、一个氧气终端、一个负压终端、两个插座，两个床头灯，一个灯开关。
放疗三区科室总共需要增加了13张床位，其中在1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1213、1214、1215、1219、1220病房各增加一张床位，皆由原设备带3张床位设备增加到4张床位设备，旧设备带全部拆开来重新排布设备摆放位置，旧设备带面板不能使用，需要增加一块新面板，新面板需要重新开孔排布。每个房间新增床位的配置表面材料为：一个对讲分机、一个氧气终端、一个负压终端、两个插座，两个床头灯，一个灯开关。
放疗二区科室总共需要增加了13张床位，其中在1303、1304、1305、1306、1307、1308、1311、1312、1313、1314、1315、1319、1320病房各增加一张床位，皆由原设备带3张床位设备增加到4张床位设备，旧设备带全部拆开来重新排布设备摆放位置，旧设备带面板不能使用，需要增加一块新面板，新面板需要重新开孔排布。每个房间新增床位的配置表面材料为：一个对讲分机、一个氧气终端、一个负压终端、两个插座，两个床头灯，一个灯开关。
放疗一区科室总共需要增加了4张床位，其中在1403、1404、1405、1406病房各增加一张床位，皆由原设备带3张床位设备增加到4张床位设备，旧设备带全部拆开来重新排布设备摆放位置，旧设备带面板不能使用，需要增加一块新面板，新面板需要重新开孔排布。每个房间新增床位的配置表面材料为：一个对讲分机、一个氧气终端、一个负压终端、两个插座，两个床头灯，一个灯开关。
施工时采取一间房改造完成后再接着一间房改造，与科室沟通调动病人轮换，尽量保持科室收取病人最大化。
（3）建设地点：中山大学附属肿瘤医院-越秀院区
4、施工总工期：60日历天。开工时间以开工报告或监理公司发出开工令为准。
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